
 

DETERMINACIÓN Fosforo 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 19/12/2006 

SERVICIO An?lisis Cl?nicos (Secci?n Bioqu?mica) 

MÉTODO ANALÍTICO M?todo directo de fosfomolibdato seg?n Daly y Ertingshausen 

MUESTRA/ESPECIMEN  
Orina/Tubos c?nicos de pl?stico de la mezcla de orina 24 horas Suero /Tubo Teja 

 

INDICACIONES  
raquitismo debido a déficit de vitamina D, en el 
hiperpartiroidismo y el y y s?ndrome de Fanconi. 

Su determinaci?n se utiliza en el diagnostico y tratamiento de 
 
enfermedades renales, desordenes de la gl?ndula paratiroidea y control 
 
de la vitamina D. 
 
Aumentos en la concentraci?n sérica de fosfato se dan en: 
 
hipervitaminosis D, hipoparatiroidismo y en la insuficiencia renal. 
 
Disminuci?n en la concentraci?n sérica de fosfato se observa en el 
 

CONDICIONES 
PACIENTE/MUESTRA 

 
 

Recipiente orina de 24 horas sin conservante 

En ayunas 
 
Tubo sangre Vaccuette® teja 
 

INSTRUMENTACIÓN  
Advia Chemistry System de Bayer 

MATERIALES Y REACTIVOS  
 

Fosforo inorg?nico-Reactivo de Bayer 
 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE TRABAJO 

 
Ver PNT espec?fico del laboratorio. 

TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES 

 
En el d 

VALORES DE REFERENCIA  
Suero 3 – 5 mg/dl 



 

 

INTERPRETACIÓN  
El resto se encuentra en forma de 
fosfato inorg?nico y de esteres de 
fosfato. 

La mayor parte del f?sforo del organismo (80-85%) se halla en los huesos en forma de Hidroxiapatita. 
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  
2510/mes. 

INDICADORES DE CALIDAD Control externo VITRO y Bio Rad Control interno Q C 1-2 de Bayer 
 

COSTES ECONÓMICOS  
Gesti?n econ?mica 

OBSERVACIONES  

 


