
 

DETERMINACIÓN Glucosa en orina 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/02/2014 

SERVICIO Análisis Clínicos 

MÉTODO ANALÍTICO Enzimático colorimétrico, Glucosa Oxidasa 

MUESTRA/ESPECIMEN Orina de 24 horas. Frasco pardo, con 5ml de ácido acético glacial. Guardar en refrigerador mientras se recoge 

INDICACIONES Glucosurias metabólicas o hiperglucémicas 
Glucosurias renales o normoglucémicas (disfunciones tubulares) 

CONDICIONES 
PACIENTE/MUESTRA 

Informar del correcto protocolo de recogida de orinas de 24 horas  
Enviar al laboratorio un tubo de fondo redondo opaco con el volumen total recogido indicado en el tubo. 
Tras recibirse en el laboratorio centrifugar previo al análisis 

INSTRUMENTACIÓN Analizador cobas c501 

MATERIALES Y REACTIVOS Reactivos comerciales preparados para su uso 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE TRABAJO 

Consultar PNT en el Servicio 

TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES 

Ingresados en el día 
General: 1-2 días 

VALORES DE REFERENCIA Negativo 

INTERPRETACIÓN La glucuresis fisiológica escapa a la detección técnica, sólo aparecerá cuando se rebasa el umbral de 180 mg/dl de glucemia en las 
glucosurias metabólicas 

INDICADORES DE ACTIVIDAD Nº de muestras/año: 120 en 2012 

INDICADORES DE CALIDAD Controles internos diarios. Liquid Assayed Multiqual, nivel 1,2 y 3 (BioRad) 

COSTES ECONÓMICOS  

OBSERVACIONES  

 


