
 

DETERMINACIÓN Propeptido Aminoterm. Procolag I PINP 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/05/2013 

SERVICIO Análisis Clínicos (sección Hormonas-Lab Endocrinología) 

MÉTODO ANALÍTICO Determinación cuantitativa en suero mediante Quimioluminiscencia automatizada. Utilización de 2 anticuerpos, uno policlonal anti-PINP 
de conejo de alta afinidad y un 2º anticuerpo anti-IgG de conejo para separación de la fracción libre y ligada. 

MUESTRA/ESPECIMEN Suero o Plasma (EDTA) 

INDICACIONES  Marcador de remodelado óseo (marcador de formación) 
 Algunos autores sugieren la utilización de los marcadores de remodelado óseo en general como factor de pérdida de masa ósea, o 

como factor de riesgo de fracturas; no es una indicación validada científicamente ni existen criterios claros de uso 
 Control terapéutico de los tratamientos antiresortivos de hueso, adherencia u optimización de los mismos (bifosfonatos, estroncio, 

teriparatida ..); no es una indicación validada científicamente ni existen criterios claros de uso 

CONDICIONES 
PACIENTE/MUESTRA 

Paciente preferente en ayunas. 
Tras separación del suero (que debe ser lo más inmediata posible) es estable 5 días a 2-8 ºC. Para tiempos mayores debe ser congelada a 
-20ºC hasta procesamiento. Evitar ciclos de recongelación. 

INSTRUMENTACIÓN Kit de Orion Diagnóstica automatizado en un Ysis (IDS) 

MATERIALES Y REACTIVOS Kit de Orion Diagnóstica específico 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE TRABAJO 

Ver PNT específico del laboratorio. 

TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES 

Aproximadamente 7 días. 

VALORES DE REFERENCIA Hombres: 21-78 ng/ml 
Mujeres: 19-102 ng/ml 

INTERPRETACIÓN Aumentado en (en un % de casos) en situaciones de aumento del metabolismo del colágeno: 
 

 Enfermedad de Paget 
 Hiperparatiroidismo primario 
 Hipertiroidismo 
 Acromegalia 
 Curación de fracturas 

Disminuida en: 
 



 Tienden a disminuir sobre el nivel basal tras el tratamiento con fármacos antiresortivos de hueso 

INDICADORES DE ACTIVIDAD Número de determinaciones PINP/mes. 

INDICADORES DE CALIDAD - Control interno técnico (alto y bajo) (Orion Diagnostica) 

COSTES ECONÓMICOS  

OBSERVACIONES SU USO CLÍNICO NO ESTÁ VALIDADO Y NO SON DIAGNÓSTICO NI DE OSTEOPOROSIS NI DE OSTEOPENIA 

 


