
 

DETERMINACIÓN Retinol (Vitamina A) 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 14/02/2006 

SERVICIO Bioqu?mica Cl?nica (Secci?n Absorci?n At?mica) 

MÉTODO ANALÍTICO Cromatograf?a de intercambio anionico y Cromatograf?a l?quida de alta resoluci?n (HPLC) 

MUESTRA/ESPECIMEN Suero o plasma 

INDICACIONES Diagn?stico de Intoxicaci?n aguda y cr?nica de Vitamina A y de cuadros de malabsorci?n, alcoholismo y restricci?n diet?tica 

CONDICIONES 
PACIENTE/MUESTRA 

Ninguna en especial 
Tubo sangre Vaccuette? teja o verde 

INSTRUMENTACIÓN HPLC de Hewlett-Packard?. CDM-Interface de Bio-Rad? y Detector Ultravioleta de Hewlett-Packard? 

MATERIALES Y REACTIVOS Vitamina A/E by HPLC de Bio-Rad Laboratories GmbH? 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE TRABAJO 

Ver PNT espec?fico del laboratorio 

TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES 

15 a 20 d?as. Para determinaci?n urgente consultar co el adjunto de la Secci?n de Absorci?n At?mica delServicio de Bioqu?mica Cl?nica 

VALORES DE REFERENCIA 30 - 80 ?g/dl 

INTERPRETACIÓN  

INDICADORES DE ACTIVIDAD N?mero de determinaciones Vitamina A en sangre/mes 

INDICADORES DE CALIDAD Control interno de Chromsystems?. En fechas pr?ximas control externo VITRO Inter-QC? 

COSTES ECONÓMICOS  

OBSERVACIONES La determinaci?n de la Vitamina A en muestras con hipertrigliceridemia puede verse disminuida significativamente. 

 


