
 

DETERMINACIÓN Zinc (O) 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/01/2014 

SERVICIO Bioqu?mica Cl?nica (Secci?n Orinas Especiales -Absorci?n At?mica) 

MÉTODO ANALÍTICO Espectrometr?a de absorci?n at?mica por llama de aire-acetileno. Lectura en miliabsorbancias, l?nea de resonancia 213.9 nm. 
Condiciones de instrumentaci?n grabadas en el Met 1 del Analyst 100 

MUESTRA/ESPECIMEN Orina de 24 horas 

INDICACIONES Estudios de mala absorci?n, control en los casos de administraci?n de quelantes. 

CONDICIONES 
PACIENTE/MUESTRA 

Preferible habiendo estado en reposo.  
Orina de 24 horas (ideal con conservante ácido nítrico). 

INSTRUMENTACIÓN Analyst 100 

MATERIALES Y REACTIVOS Gas acetileno y aire comprimido. 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
DE TRABAJO 

Ver PNT espec?fico del laboratorio 

TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES 

1 a 3 días 

VALORES DE REFERENCIA 600-1200 μg/24h 

INTERPRETACIÓN -Descensos en cuadros de deficiencia   
-Elevación en tratamiento con Zinc como quelante de metales (cobre). 

INDICADORES DE ACTIVIDAD Número de determinaciones Zn orina/mes. 

INDICADORES DE CALIDAD Control interno con comparación internacional de Multique de Bio-Rad®. EQAS Clinical Chemistry (Programa mensual, BioRad). 

COSTES ECONÓMICOS  

OBSERVACIONES  

 


